
Microcal(°C) Termio-31(°C) Measurement error
Measurement 

uncertainty

-98,0 -98,0 0,0 ±1

-90,0 -90,0 0,0 ±1

-80,0 -80,1 0,1 ±1

-10,0 -10,1 0,1 ±1

0,0 -0,1 0,1 ±0,4

10,0 9,9 0,1 ±1

50,0 49,9 0,1 ±1

100,0 99,9 0,1 ±0,4

195,0 196,1 -1,1 ±0,4

500,0 500,7 -0,7 ±0,4

1300,0 1302,0 -2,0 ±1

Verification certificate

This certificate shows 
comparsion of Termio-31 data 
logger and Microcal 1 
device.

Measurements in the table below
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